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RESUMO 

 

Os cimentos de silicato de cálcio apresentam algumas vantagens em relação aos 

demais materiais endodônticos em virtude de sua biocompatibilidade e adaptação 

marginal. Aqueles com uma consistência mais espessa (cimentos reparadores) 

podem ser utilizados no selamento das comunicações entre o periodonto e a 

cavidade pulpar, tais como, selamento de perfuração radiculares e reabsorções 

dentinárias. Dentre estes cimentos reparadores, há o Sealer Plus BC UNIDOSE 

cujos trabalhos na literatura são escassos. Assim, este estudo teve como objetivo 

analisar a citotoxicidade e o tempo de presa inicial e final do Sealer Plus BC 

UNIDOSE em comparação ao Biodentine. Após a manipulação, os materiais foram 

avaliados quanto à sua citotoxicidade por meio do teste do MTT em células pré-

odontoblásticas. Além disso, agulhas de Gilmore foram utilizadas para determinação 

do tempo de presa inicial e final dos materiais. Ao final, todos os dados obtidos 

foram submetidos à ANOVA e ao teste de Tukey (p≤0,05). No período de 24 h, foi 

verificado que ambos os cimentos apresentaram uma viabilidade menor quando 

comparado ao grupo controle positivo (p≤0.05). No entanto, após 48h e 72h, tanto o 

cimento Sealer Plus UNIDOSE quanto o Biodentine apresentaram baixa 

citotoxicidade, semelhante ao controle positivo. Em todos os períodos, o controle 

negativo apresentou diferença significante, demonstrando baixa viabilidade e até 

morte celular (p<0.0001), quando comparado ao grupo controle positivo e aos 

cimentos avaliados. Os resultados do tempo de presa inicial evidenciaram diferenças 

significantes entre os materiais, sendo que, o Biodentine apresentou um tempo de 

presa incial maior do que o Unidose (p≤0.05). No entanto, não foram observadas 

diferenças significantes nos valores do tempo de presa final entre os materiais. 

Pode-se concluir que Sealer Plus BC Unidose apresenta baixa citotoxicidade e 

tempo de presa final semelhante ao Biodentine. Assim, considerando estes dois 

parâmetros o Sealer Plus BC Unidose pode ser considerado na prática clinica como 

material reparador. No entanto, outros estudos de diferentes propriedades físicas, 

químicas e biológicas são necessárias para validar esta indicação. 

Palavras-chave: Silicato de cálcio. Endodontia. Citotoxicidade. Propriedades fisíco-

químicas. 

 

 



ABSTRACT 

 

Calcium silicate cements have some advantages over other endodontic 

materials due to their biocompatibility and marginal adaptation.  Those with a thicker 

consistency (repair cements) can be used to seal the communications between the 

periodontium and the pulp cavity, such as sealing root perforations and dentin 

resorptions.  Among these repairing cements, there is the Sealer Plus BC UNIDOSE 

whose works in the literature are scarce.  Thus, this study aimed to analyze the 

cytotoxicity and the initial and final setting time of Sealer Plus BC UNIDOSE 

compared to Biodentine.  After manipulation, the materials were evaluated for their 

cytotoxicity by means of the MTT test in pre-odontoblastic cells.  In addition, Gilmore 

needles were used to determine the initial and final setting time of the materials.  At 

the end, all data obtained were submitted to ANOVA and Tukey's test (p≤0.05).  In 

the period of 24 h, it was verified that both cements presented a lower viability when 

compared to the positive control group (p≤0.05).  However, after 48h and 72h, both 

Sealer Plus UNIDOSE and Biodentine showed low cytotoxicity, similar to the positive 

control.  In all periods, the negative control showed a significant difference, 

demonstrating low viability and even cell death (p<0.0001), when compared to the 

positive control group and the evaluated cements.  The results of the initial setting 

time showed significant differences between the materials, and Biodentine presented 

a longer initial setting time than the Unidose (p≤0.05).  However, no significant 

differences were observed in the final setting time values between the materials.  It 

can be concluded that Sealer Plus BC Unidose has low cytotoxicity and final setting 

time similar to Biodentine.  Thus, considering these two parameters, Sealer Plus BC 

Unidose can be considered in clinical practice as a repairing material.  However, 

other studies of different physical, chemical and biological properties are needed to 

validate this indication. 

Keywords: Calcium silicate. Endodontics. Cytotoxicity. Physical-chemical properties. 
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1  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os materiais de silicato de cálcio surgiram, inicialmente, com o objetivo de 

selar comunicações entre a cavidade pulpar e o periodonto (LEE et al., 1993; 

PARIROKH; TORABINEJAD, 2010). Por sua consistência densa, posteriormente, foi 

preconizado em várias situações clínicas, tais como, no preenchimento de cavidades 

retrógradas, no selamento de perfurações radiculares e como tampão apical em 

dentes com rizogênese incompleta (PARIROKH; TORABINEJA, 2010).  

Uma das vantagens frequentemente atribuída aos materiais de silicato de 

cálcio é sua biocompatibilidade quando comparado a outros produtos 

comercialmente disponíveis (TORABINEJAD et al., 1997; SILVA et al., 2011; SILVA 

et al., 2021). Estudos in vivo mostraram que o MTA é capaz de induzir a formação 

de osso, dentina e cemento, favorecendo a reparação do periodonto 

(TORABINEJAD et al., 1997; Baek et al., 2005; SILVA et al., 2011). Tem sido 

reportado que, em tecido subcutâneo de ratos, este material induz uma reação 

inflamatória moderada (SILVA et al., 2015).  

Além disso, estudos têm sugerido que o MTA é um material bioativo por 

induzir a deposição de cristais com características semelhantes à apatita (REYES-

CARMONA et al., 2009; REYES-CARMONA et al., 2010). Em contato com a dentina, 

o MTA promove um processo de biomineralização que ocasiona a formação de uma 

camada na interface dentina-MTA com estruturas semelhantes à tags (REYES-

CARMONA et al., 2009; REYES-CARMONA et al., 2010). A formação destes 

depósitos torna-se maior ao longo do tempo, resultando em uma camada maior e 

mais compacta (REYES-CARMONA et al., 2010).  

O Biodentine (Septodont® Inc., Saint Maurdes Fossés, França) é um 

biomaterial à base de trissilicato de cálcio, contendo ZrO2, considerado 

biocompatível (MORI et al., 2014; FONSECA et al., 2016) e bioativo (LAURENT et 

al., 2008), o qual tem sido indicado para restaurações coranárias e radiculares, 

capeamento pulpar e pulpotomia, selamento de perfurações e retro-obturações. Este 

material é composto, em seu pó, por trissilicato de cálcio (80,1%), carbonato de 

cálcio (14,9%) e 5% de óxido de zircônio, utilizado como radiopacificador. A solução 

aquosa contém cloreto de cálcio (CaCl2) e policarboxilato, um polímero hidrossolúvel 

com efeito surfactante. O policarboxilato é um polímero hidrossolúvel o qual reduz a 

quantidade de água necessária bem como possibilita uma mistura mais homogênea. 
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Por sua vez, o carbonato de cálcio adicionado ao pó aumenta a disponibilidade de 

cálcio e confere biocompatibilidade ao material (CAMILLERI et al., 2012). Avaliações 

in vivo já observaram que Biodentine exibe bons resultados quando utilizado em 

pulpotomias (SHAYEGAN et al., 2012) e em capeamento pulpar (TRAN et al. 2012; 

NOWICKA et al. 2013).  

Além disso, já foi demonstrado que o Biodentine promove uma reação 

inflamatória suave, semelhante ao MTA-Angelus, no tecido subcutâneo de ratos. 

Além disso, em períodos experimentais longos, este material promove uma menor 

expressão de interleucina-6, uma citocina pró-inflamatória, e a formação de colágeno 

nas cápsulas em íntimo contato com este material (FONSECA et al. 2016; 

(MONDELLI et al., 2019). 

 Recentemente, foi lançado no mercado nacional um novo cimento reparador, 

o Sealer Plus BC UNIDOSE (MK LIFE, Porto Alegre, RS, Brasil). Segundo o 

fabricante, este material apresenta uma consistência mais densa para ser utilizado 

em diferentes aplicações clínicas e é composto por silicato di e tricálcio, hidróxido de 

cálcio e propilenoglicol. No entanto, escassos são os estudos que avaliem as 

propriedades deste material. 

 Assim, torna-se oportuno, portanto, um estudo que avalie algumas 

propriedades deste novo material em comparação ao Biodentine que apresenta 

aplicações clínicas semelhantes. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo investigar algumas propriedades do Sealer Plus 

BC UNIDOSE em comparação ao Biodentine. Para isso, serão verificados: 

 A citotoxicidade dos dois materiais; 

 O tempo de presa inicial e final dos cimentos reparadores. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O MTA tem sido considerado o material de escolha em casos de 

retrobturação por apresentar selamento marginal e biocompatibilidade superior aos 

demais produtos existentes, no entanto, a sua consistência arenosa, dificulta a 

inserção no local desejado é uma das suas desvantagens.  

 O Sealer Plus BC UNIDOSE (MK LIFE, Porto Alegre, RS, Brasil) é um novo 

cimento reparador que, segundo o fabricante, apresenta uma consistência densa 

para ser utilizado em diferentes aplicações clínicas. No entanto, escassos são os 

estudos na literatura que avaliem as propriedades deste material. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente estudo, foram realizados os testes de citotoxicidade e dos tempos de 

presa inicial e final do Sealer Plus BC UNIDOSE e do Biodentine. 

 

4.1 Citotoxicidade 

Para o cultivo celular, foram utilizados pré-osteoblastos de camundongo da 

linhagem MC3T3-E1 (ATCC®). As células foram cultivadas em α-MEM (Meio Mínimo 

Essencial Alfa - Gibco®), suplementado com 1% de antibiótico 

(Penicilina/Estreptomicina - Gibco®) e 10% SFB (Soro Fetal Bovino- Gibco®), 

permanecendo em incubadora à 37oC contendo 5% de CO2. Após atingirem o 

estágio de subconfluência, as células foram subcultivadas (tripsinizadas) utilizando-

se a enzima tripsina, responsável por dissociar as células do frasco de cultura 

(0,25% tripsina, 1mM EDTA- Sigma-Aldrich®), após 5 minutos em incubadora à 

37ºC com 5% de CO2, a tripsina será inativada com meio de cultura α-MEM com 

10% SFB.  

As células foram transferidas para um tubo falcon de 50 ml (Corning®) e 

centrifugadas a 1.200 rpm por 5 minutos a 20ºC. Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspensas em um novo meio. Em 

seguida, fez-se a contagem celular por meio do protocolo azul de tripan. Este 

corante é responsável por corar as células inviáveis. Posteriormente, as células 

foram utilizadas para os ensaios experimentais. 

Para os ensaios de viabilidade foram plaqueadas 3x103 células/poço em 

placas de 96 poços (Corning®). Após incubação por 24h, o meio de cultivo foi 

substituído por meio α-MEM 10% SFB condicionado ou não. Para cada placa, foi 

analisado um período experimental de 24 h, 48 h e 72 h após a adição do meio 

condicionado ou não. Após cada período experimental, o meio de cultura foi 

removido, as células foram lavadas com solução tampão PBS e em seguida foi 

realizado o ensaio de redução do MTT. 

A análise da atividade mitocondrial das células foi realizada pelo método da 

redução do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl) -2,5- difeniltetrazólio) 

(Mossman, 1983). Esse teste quantifica a conversão do MTT, que é solúvel em 

água, em um formazan insolúvel. O formazan, de cor azul purpúrea, é solubilizado e, 

então, sua concentração pode ser determinada pela densidade óptica em 
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espectrofotômetro. Após os períodos experimentais (24, 48 e 72 h) as células foram 

lavadas com PBS, e em seguida incubadas numa solução de 0,5 mg de MTT para 

1ml de α-MEM sem SFB (OLIVEIRA et al., 2016).  

Após esse procedimento, as placas permaneceram em incubadora por 4h a 

37°C e 5% de CO2; em seguida a solução foi removida, o pigmento insolúvel 

reduzido intracelularmente foi extraído em DMSO (dimetilsulfóxido) e deixado em 

temperatura ambiente por 30 minutos. Posteriormente, a absorbância foi mensurada 

a 550 nm (Leitora Synergy h1 Monochromator-based Biotek) (OLIVEIRA et al, 2016). 

 

4.2 Tempo de presa inicial e final 

 Para determinação do tempo de presa, foram confeccionados 5 corpos de 

prova para cada material, por meio da utilização de anéis metálicos com 10 mm de 

diâmetro e 1 mm de altura, seguindo as normas da ISO e da ASTM. A avaliação do 

tempo de presa seguiu também a metodologia adotada por Bortoluzzi et al. (2008) 

com avaliações a cada 5 minutos durante a primeira meia hora, 5 minutos até as 2 

primeiras horas e a cada 10 minutos até atingir o tempo de presa final. Para 

determinar a presa inicial, foi utilizada agulha de Gilmore com massa de 100 ± 0,5 g 

e diâmetro de 2 ± 0,1 mm apoiada sobre a superfície do cimento. Posteriormente, 

uma agulha de Gillmore de 456 ± 0,5g, e ponta de 1 ± 0,1mm de diâmetro foi 

colocada verticalmente sobre a superfície do material para determinar o tempo de 

presa final. Durante toda a análise, os materiais foram mantidos na estufa durante a 

análise e a agulha foi limpa entre os ensaios. 

 

Figura 1. (A) Agulhas de Gilmore de 113,5g para determinar a presa inicial e a de 
453,5g para a presa final dos espécimes. (B) Mensuração do tempo de presa com a 
agulha de Gilmore. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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- Análise estatística 

 Os resultados quantitativos obtidos foram submetidos à análise estatística 

com o auxílio do programa Sigma Stat 2.0 (Jandel Scientific, Sausalito, CA). Aos 

dados foi aplicado o teste estatístico paramétrico ANOVA para comparação dos 

diferentes grupos entre si dentro de cada período experimental, para posteriormente, 

quando observada diferença significante em nível de 5%, realizar a comparação 

entre os materiais, dois a dois, pelo teste de comparações múltiplas de Tukey. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Citotoxicidade 

 No período de 24 h, foi verificado que ambos os cimentos apresentaram uma 

viabilidade menor quando comparado ao grupo controle positivo (p≤0.05). No 

entanto, após 48h e 72h, tanto o cimento Sealer Plus UNIDOSE quanto o Biodentine 

apresentaram baixa citotoxicidade, semelhante ao controle positivo. Em todos os 

períodos, o controle negativo apresentou diferença significante, demonstrando baixa 

viabilidade e até morte celular (p<0.0001), quando comparado ao grupo controle 

positivo e aos cimentos avaliados. 

 
Figura 2. Médias da viabilidade celular (em %) após os períodos experimentais para 
os materiais avaliados. Diferentes letras indicam a comparação entre os grupos 
experimentais (p≤0.05); diferentes números indicam a comparação entre os períodos 
experimentais em cada grupo (p≤0.05). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.2 Tempo de presa 

 Os resultados do tempo de presa inicial evidenciaram diferenças significantes 

entre os materiais, sendo que, o Biodentine apresentou um tempo de presa incial 

maior do que o Unidose (p≤0.05). No entanto, não foram observadas diferenças 

significantes nos valores do tempo de presa final entre os materiais. 
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Tabela 1 – Médias e desvio padrão do Tempo de Presa Inicial (TPI) e Tempo de 

Presa Final (TPF) em minutos. 

 

Material TPI TPF 

UNIDOSE 26,60 (4,5)a 87,28 (8,9)a 

Biodentine 42,20 (6,8)b 86,80 (9,2)a 

Letras sobrescritas indicam diferença estatística significante entre os materiais para 

o TPI e o TPF (p≤0.05). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 DISCUSSÃO 

Os materiais de silicato de cálcio tem sido considerados o de escolha em 

casos de retrobturação por apresentar selamento marginal e biocompatibilidade 

superior aos demais produtos existentes (Lee et al., 1993; Silva et al., 2022), no 

entanto, a sua consistência arenosa, dificultando a inserção no local desejado é uma 

das suas desvantagens (Torabinejad et al., 2018). Assim, no intuito de adquirir 

materiais com propriedades clinicas mais favoráveis diferentes tipos de produtos 

vem sendo desenvolvidos. No presente estudo, foram avaliados o tempo de presa e 

a citotoxicidade de 2 materiais a base de silicato de cálcio. 

 O Biodentine (Septodont® Inc., Saint Maurdes Fossés, França) é um 

biomaterial à base de trissilicato de cálcio, contendo ZrO2, considerado 

biocompatível (MORI et al., 2014; FONSECA et al., 2016) e bioativo (LAURENT et 

al., 2008), o qual tem sido indicado para restaurações coranárias e radiculares, 

capeamento pulpar e pulpotomia, selamento de perfurações e retro-obturações. Já 

observaram que Biodentine exibe bons resultados quando utilizado em pulpotomias 

(SHAYEGAN et al., 2012) e em capeamento pulpar (TRAN et al., 2012; NOWICKA et 

al., 2013) e promove uma reação inflamatória suaveno tecido subcutâneo de ratos. 

Além disso, em períodos experimentais longos, este material promove uma menor 

expressão de interleucina-6, uma citocina pró-inflamatória, e a formação de colágeno 

nas cápsulas em íntimo contato com este material (FONSECA et al., 2016; 

(MONDELLI et al., 2019). O Sealer Plus BC UNIDOSE, apresenta uma consistência 

mais densa para ser utilizado em diferentes aplicações clínicas, porém, escassos 

são os estudos que avaliem as propriedades deste material. 

 Os resultados para o tempo de presa mostram que o Sealer Plus BC Unidose 

apresenta um tempo de presa inicial menor do que o Biodentine. . Este resultado 

pode estar relacionado à uma menor quantidade de silicato de cálcio em sua 

composição o que interfere no mecanismo de hidratação e aumenta o tempo de 

presa (Camilleri 2007). No entanto, ao final ambos os materiais apresentaram tempo 

de presa semelhantes. Sabe-se que materiais com longo tempo de presa estão mais 

sujeitos à dissolução, porém, é necessário um tempo de trabalho adequado para 

utilização durante a prática clínica (Vivan et al., 2010).  

 Nossos resultados in vitro da citotoxicidade evidenciaram que todas as pastas 

de hidróxido de cálcio promoveram a viabilidade celular em todos os períodos 

experimentais. Já foi amplamente demonstrado que materiais contendo Ca(OH)2 ou 
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como produto de sua reação de hidratação não são citotóxicos (Cintra et al., 2017) 

No entanto, o Sealer Plus BC Unidose apresentou menor toxicidade após 24 horas o 

que pode estar relacionado a um tempo de presa incial menor deste material em 

comparação ao Biodentine. 

 Tendo em vista as limitações da metodologia do presente estudo, e as 

propriedades avaliadas, nossos dados mostram que o Sealer Plus BC Unidose e o 

Biodentine apresentam citotoxicidade e tempo de presa semelhantes ao Biodentine.  
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7 CONCLUSÃO 

Os dados do presente estudo mostraram que o material Sealer Plus BC Unidose 

apresenta baixa citotoxicidade e tempo de presa final semelhante ao Biodentine. 

Assim, considerando estes dois parâmetros o Sealer Plus BC Unidose pode ser 

considerado na prática clinica como material reparador. No entanto, outros estudos 

de diferentes propriedades físicas, químicas e biológicas são necessárias para 

validar esta indicação. 
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ANEXO A  –  CARTA DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO AO CEP OU 
CEUA 

 

 

 


